Platform 


Manufacturer 


Model Number Laboratory ID Serial Number Funding Source 


i.e., 

GC/MS/MS Agilent 

5775/7000 


E 123456789 

GC/MS 

AGILENT 

6890/5973 

SYSTEM 4 

US82311442 

GC/MS 

AGILENT 

6890N/5973N 

SYSTEM 6 

US21843303 

GC/MS 

AGILENT 

6890N/5975B INERT 

SYSTEM 7 

US65125812 

GC/MS 

AGILENT 

7890A/5975C INERT 

SYSTEM 8 

US10162310 

GC/MS 

AGILENT 

6890N/5973 INERT 

SYSTEM 9 

US 44630514 

BALANCE 

OHAUS 

N1D110 


1126151057 

BALANCE 

METTLER 

AB204 


1117461624 

BALANCE 

METLER 

B3002DR 


1117441268 

BALANCE 

METTLER 

AB104S 


1120172804 

BALANCE 

METTLER 

AG 104 


1113442271 

BALANCE 

OHAUS 

E4000D 


2054 

BALANCE 

METTLER 

B3002DR 


1118042880 

BALANCE 

METTLER 

AG 104 


1120073632 

BALANCE 

OHAUS 

N1D110 


1125493269 

BALANCE 

METTLER 

B3002DR 


1118042881 

BALANCE 

METTLER 

PCI 6 


C30676 

BALANCE 

METTLER 

AB204 


1117442019 

BALANCE 

METLER AB104 

AB104 


1117132502 

BALANCE 

METTLER MS201S 

MS201S 


BlOl100462 

BALANCE 

AND ER180 A 

180A 


2907783 

BALANCE 

METTLER AB 104 

AB104 


1117520291 

BALANCE 

METTLER B3002DR 

B3002DR 


1117473535 

BALANCE 

METTLER AB104S 

AB104S 


1120181469 

BALANCE 

DENVER XL610 

XL610 


N0080719 

BALANCE 

METTLER AB 104 

AB104 


1117520288 

BALANCE 

METTLER B3002DR 

B3002DR 


1117441267 

BALANCE 

METTLER SB32000 

SB32000 


1125182637 

BALANCE 

OHAUS E4000D 

E4000D 


1785 

BALANCE 

METTLER AJ100 

AJ100 


M29127 

BALANCE 

OHAUS GAl 10 

GAl 10 


2334 

BALANCE 

METTLER AB104S 

AB104S 


1120192847 

BALANCE 

AND FX2000 

FX2000 


5232964 

BALANCE 

OHAUS NlBllO 

N1D110 


1125442652 

BALANCE 

METTLER SB32000 

SB32000 


1118012431 

BALANCE 

METTLER PC2000 

PC2000 


B86621 

UV-VIS 

BECKMAN-COULTER 

DU800 


1096309 


Folk OIG PRR 003375 



FT-IR 

PERKIN-ELMER 

SPECTRUM ONE 


73816 

GC 

AGILENT 

G1530A 

SYSTEM 1 

US00028526 

GC 

AGILENT 

G1530A 

SYSTEM 2 

US00025675 

GC 

AGILENT 

G1530N 

SYSTEM 3 

CNl 0432048 

GC 

AGILENT 

G1530A 

SYSTEM 4 

US00032026 

GC 

AGILENT 

G1530N 

SYSTEM 5 

CNl 0631026 

LC-DEGASSER 

AGILENT 

G1379A 


JP40724853 

LC-PUMP 

AGILENT 

G1376A 


DE43601394 

LC-ALS 

AGILENT 

G1367A 


DE50404857 

LC-COOLER 

AGILENT 

G1330B 


DEI 3213274 

LC-COL. HTR 

AGILENT 

G1316A 


DE43647837 

LC-DAD DET. 

AGILENT 

G1315B 


DE43626369 

LC-FL. DET. 

AGILENT 

G1321A 


DE90958767 

MICROSCOPES 

BAR CODE LABELLER 

We have16 microscopes in 
use -(8 compound 
microscopes and 8 dissecting 
microscopes) 

SATO 

CL408 


80472147 


Folk OIG PRR 003376 



Platform 

Manufacturer 

Model Number 

Laboratorv ID 

Serial Number 

Fundina Source 

e., GC/MS/MS 

Agilent 

5775/7000 

E 

123456789 

CDC PHEP Grant 


Folk OIG PRR 003377 



Platform 

Manufacturer 

Model Number 

Laboratorv ID 

Serial Number 

Fundina Source 

e., GC/MS/MS 

Agilent 

5775/7000 

E 

123456789 

CDC PHEP Grant 


Folk OIG PRR 003378 



Platform 

Manufacturer 

Model Number 

Laboratorv ID 

Serial Number 

Fundina Source 

e., GC/MS/MS 

Agilent 

5775/7000 

E 

123456789 

CDC PHEP Grant 


Folk OIG PRR 003379 



